Biologische Puffer
Ubersicht der Pufferbereiche und Herstellung einer 1 M Tris-Losung

+ Ungiftig

+ Gute Léslichkeit in Wasser und wéssrigen Medien

+ Optimale Pufferkapazitat im physiologisch wichtigen
pH-Bereich von 6-8

+ Keine Penetration oder Auflésung von Membranen

+ Sehr geringe UV-Absorption

+ Keine oder nur sehr schwache Komplexbildung
mit Kationen

+ Chemisch stabil

» Keine Hemmung oder Aktivierung von biologischen
oder biochemischen Reaktionen

* Minimale Beeinflussung des pH-Wertes durch
Temperaturschwankungen



Herstellung 1 molarer Tris-Puffer pH 7,2-9,0

pH bei: fiir 1 Liter 1 M-Losung
5°C 25°C 37°C Tris (9) Tris-HCI (g)
7,76 7,20 6,91 13,4 140,4
7,89 7,30 7,02 16,0 137,0
7,97 7,40 7,12 19,4 132,2
8,07 7,50 7,22 23,6 127,0
8,18 7,60 7,30 27,8 121,2
8,26 7,70 7,40 33,2 1144
8,37 7,80 7,52 39,4 106,4
8,48 7,90 7,62 46,0 97,6
8,58 8,00 7,71 53,0 88,8
8,68 8,10 7,80 59,4 80,4
8,78 8,20 7,91 66,8 70,8
8,88 8,30 8,01 74,0 61,4
8,98 8,40 8,10 80,6 52,8
9,09 8,50 8,22 87,2 442
9,18 8,60 8,31 93,0 36,6
9,28 8,70 8,42 98,0 30,0
9,36 8,80 8,51 102,6 24,6
9,47 8,90 8,62 106,4 19,2
9,56 9,00 8,70 109,4 15,2

Herstellung:

Losen Sie die angegebenen Mengen Tris plus Tris-HCl in 1 | Wasser (Endvolumen).
Sie erhalten eine 1 molare Tris-L6sung mit dem angegebenen pH-Wert.

Der pH-Wert sollte abschlieBend Gberpriift werden. Da Tris und Tris-HCI
hygroskopisch sind, sollten sie vor dem Abwiegen getrocknet werden;

dies erhdht die Genauigkeit.
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